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Extracción de ADN  

Este kit permite la detección del patógeno previsto en ADN genómico extraído a partir diferentes tipos de 
matrices biológicas. Algunos ejemplos de estas matrices son: sangre total, suero, tejidos, mucus, aislado 
de bacterias, sobrenadantes de cultivo celular, células en suspensión. La matriz más adecuada para su 
aplicación debe ser determinada por el investigador. Si tiene dudas sobre la mejor aproximación, consulte 
con su distribuidor local o escríbanos a supportvetdx@gentechbio.com.  

Para realizar la extracción de ADN sugerimos el kit DNeasy Blood & Tissues kit (QIAGEN®) plataforma con 
la cual se realizó la extracción de ADN para la validación de la prueba. Sin embargo, el procedimiento de 
extracción se puede adelantar con diferentes plataformas comerciales que garanticen la extracción del 
ADN de bacterias Gram (-), a continuación señalamos algunas alternativas de extracción que han sido 
verificadas con nuestro sistema de detección, pero no pretende limitar sus opciones de extracción de 

ácidos nucleicos:  

 

- EZ-10 Spin Column Bacterial Genomic DNA Miniprep Kit (BioBasic ®) 
- HiPurA® Bacterial Genomic DNA Purification Kit  - MB505  (HiMedia ®) 

 

 

 

Contenidos del Kit   
 

Componente Cantidad (Cat. No. PF003) 

Solución A* 1 vial (1.3 ml)  

Solución B+ 1 vial (100 ul) 

Solución C‡ 1 vial (100 ul) 

Agua Libre de Nucleasas 
(NTC) 

1 vial (1.2 ml) 

 

* Master Mix: Contiene los componentes para adelantar la qPCR (Taq polimerasa, dNTPs, MgCl2) 

+Pathogen Mix: primers y sondas dirigidos al gen ETW12 proteína fimbrial putativa (fimA)  
‡ Control positivo: ADN genómico bacteriano de la cepa de Edwardsiella tarda  ATCC® 15947TM (Ewing and McWhorter) del bio-banco 

American Type Culture Collection (ATCC) 
 

 

Si va a realizar alícuotas del sistema Pathogen Mix, asegúrese de evitar la exposición prolongada a la luz 
y disponga la alícuota en viales color ámbar para evitar alteraciones en la sonda, como desacople del 
sistema sonda – quencher, que termine afectando el sistema de emisión de la mezcla. Evite ciclos de 

congelación y descongelación (>8) tanto para la solución stock o alícuotas de este componente.  
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Almacenamiento   

Los kits de la línea PathogenFish de Gentech Biosciences deben ser transportados en hielo seco. Al llegar 
a su institución o centro de investigación, deben ser almacenados entre -35°C y -18°C, serán estables a 

dicha temperatura hasta la fecha de vencimiento/expiración del kit.  

Evite ciclos de congelación y descongelado de los reactivos del kit (>8). Estos ciclos pueden perjudicar la 
integridad de los componentes. Si no utilizará el kit de inmediato o bajo número de muestras serán 
procesadas, realice alícuotas de los reactivos conforme sea necesario y preserve las alícuotas en las 

condiciones anteriormente mencionadas y características particulares de cada componente.  

 

 

Control de Calidad   

La fabricación de nuestros reactivos se realiza en instalaciones adecuadas para el procesamiento de 
insumos en biología molecular. Las bodegas de almacenamiento se encuentran certificadas por el Instituto 
Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos de Colombia – INVIMA y nuestros laboratorios de 
servicio han sido reconocidos por el Instituto Colombiano Agropecuario de Colombia (ICA). El personal 
involucrado en producción se encuentra certificado en Buenas Prácticas de Laboratorio y Norma ISO 

17025.  

 

 

Información de Seguridad   

Cuando trabaje con reactivos químicos o sustancias biológicas debe contar siempre con protección 
adecuada. Utilice siempre y adecuadamente sus elementos de protección personal. Para más información 
sobre elementos de protección personal, puede consultar información en inglés y español proporcionada 
por la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de Estados Unidos en el siguiente enlace: 

www.osha.gov/personal-protective-equipment  

Para consultar fichas de seguridad sobre los contenidos de este y otros kits, consulte con su distribuidor 

local o escríbanos a safety@gentechbio.com  
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Información sobre órdenes  
En Colombia, Gentech Biosciences es también un distribuidor de diversas marcas en biología molecular 
reconocidas en el mundo. Nuestro equipo y profesionales recomiendan varias referencias que pueden 
apoyar sus tareas del día a día en su laboratorio y el uso de este kit. Consulte con nosotros para más 

información escribiendo a sales@gentechbio.com.  

A continuación, encontrará una lista de referencias que pueden serle útiles en sus procesos de orden:  

 

 Ítem Fabricante Cat. No. 
Accesorios 
y plásticos 

útiles 

Pipetas Nichipet Premium 0,5 – 10 μL Nichiryo 00-NLTW-10 
Pipetas Nichipet Premium 20 – 200 μL Nichiryo 00-NLTW-200 
Estación de Frío para PCR CoolCaddy MTC Bio R4015 
Tubos 1,5 – 1,7 mL codificados por color 
SureSeal 

MTC Bio C2000-AST 

Descontaminador UV de Pipetas nUVaClean MTC Bio P5590 
Extracción 
de Ácidos 
Nucleicos 

HiPurA® Bacterial Genomic DNA Purification 
Kit  

HiMedia ® MB505 

IndiSpin Pathogen Kit – Extracción mediante 
columnas de ácidos nucleicos de forma manual 

Indical 
Bioscience 

SP54106 

 

 

 

Este producto puede ser empleado únicamente de acuerdo con los protocolos provistos y con los componentes incluídos. Gentech 

Biosciences no da licencia sobre el uso de su propiedad intelectual para usar o incorporar este producto o sus componentes con 
componentes no incluidos en el kit a excepción de lo descrito en los protocolos provistos, en este manual y en los protocolos oficiales 
disponibles. Los protocolos de otros usuarios no han sido validados por Gentech Biosciences y este no asume garantía sobre el uso 

del producto con estos protocolos. Adicionalmente, Gentech Biosciences no asegura que estos protocolos no infrinjan condiciones 
de propiedad intelectual de otros fabricantes o terceros. 

Este kit y sus componentes son entregados para uso en una única ocasión y no pueden ser reutilizados, reempacados, o revendidos. 
Gentech Biosciences no toma partida de ninguna licencia no mencionada. El comprador y usuario de este kit acuerda no favorecer 

ni tomar acciones que favorezcan el uso no permitido del producto. 

Las sondas empleadas en este kit son fabricadas por Macrogen Inc. Los nombres y marcas registrados usados en este documento, 

incluso cuando no se haga explícito, no deben considerarse desprotegidas por la ley. Todas las marcas y sellos comerciales 
mencionados son propiedad de sus respectivos autores. 
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